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pREDMET: Izvje56e o prihva6enim i neprihva6enim primjedbama i prijedlozima u provedenom

prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i

provedbu otvorenog postupka j avne nabave velike vrij ednosti za nabavu

dvoglave SPECT/CT gama kamere'
zapotrebeKBC-aOsijek,evidencijskibrojnabave:W-l8/25'
- dostavlia se!

PoStovani,

temeljem dlanka 198, stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, brol 12012016) javni

naruditelj Klinidki bolnidki centar osijek je dana 25. srpnja 2018.g. u Elektronidkom oglasniku javne

nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa

zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehnidku specifikaciju za

nabavu jedn e dviglave SPECT/CT gama kamere, evidencijski broj nabave: W -18125.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traialoje do 01. kolovoza

2018. godine. Tijeklm prethodnog savjetovanja sa zaintercsiranim gospodarskim subjektima

NaruditJlj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi od jednog (1)

zainteresiranog gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog

subjekta na koje dajemo odgovore kako slijedi:

GOSPODARDSKI SUBJEKT:

,,evaluacijom tehniikih karakteristika i dodatnog tehniikih karakteristika koje se boduju dolazi

se do nefobitnog zakljuika da je ovo otvoreno javno nadmetanje napravljeno $gk9-d4@
potpunu prednost iednom proizvodaiu i to tvrtki XXXXX'

apravljeno je na anaiin da uredaj tvrtke XXXXX dobije 0

bodova, a uretlaj tvrtke XXXXX svih 30 bodova.

Obzirom na navedeno traiimo da se tehniike karakteristike primjene na naiin kako je dolje

navedeno:

I



1.

Toika 1.13.
Intrinziika vrijednost @20% prozor min310 kcps
Molimo vas promijeniti u
Intrinziika vrijednost @20% prozor ili intrinziika vrijednost @15"/o prozor.min.310 kcps

OBRAN-OZENJE:

U tehnidkoj dokumentaciji urectaja kojeg planiramo ponuditi proizvodad ne specificira vrijednost

intrinzidke vrijednost @20% prozorave6 specificira vrijednost intrinzidke vrijednost @15% prozora'

Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki XXXXX omogu6ilo sudjelovanje na ovom javnom

nadmetanju."

Naruditelj prihvada prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom todke 1.13. tehnidke specifikacije

koja sada glasi:
Inirinziikavrijednost @20%prozoriliintrinziikavrijednost@15o/o prozor.min.3l0kcps

,,Toika 8.5.

Maksimalni napon cijevi min. 140 kV
Molimo Vas promijeniti u
Maksimalni napon cijevi min. 130 kV

OBRAZLOLENJE:
Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtieva kako bi se i tvrtki XXXXX
omogu6ilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju,"

Naruditelj prihvada prijedlog gospodarskog subjekta za izmienom todke 8.5. tehnidke specifikacije

koja sada glasi:

Maksimalni napon cijevi min. 130 kV

3) Primiedba i priiedlog za izmienom dokumentaciie o nabavi:

,,Toika 8.11.

Broj redova CT detektora min.4
Molimo Vas promijeniti u
Broj redova CT detektora min.2



OBRAZLOaENJE:
Obzirom da setrali uretlaj sa snagom generatora samo 4 W, odito da naglasak nije na CT skeniranju

nego na Spect akviziciji. Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki XXXXX omogudilo

sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju."

Naruiitelj ne prihva6a prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom toike 8.11. tehniike
specifikacij e uz obrazloZenje da su 4 reda detektora CT dijela uredaja minimum za odrLavanie
dostatne razine protoka pacijenata, te zadovoljavaju6e brzine pregleda. Ponuditelj XXXXX
moZe ponuditi uredaj koji zadovoljava traZenu karakteristiku.

,,U tablici Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uredaja boduje se sljede6e:

Svi Spect CT uredaji tvrtke XXXXX ovdje dobivaju 0 bodova, a najjednostavnji uredaj tvrtke

XXXXX dobija svih 30 bodova, Sto stvara ogromnu financijsku prednost.

Ukoliko je ponuda tvrtke XXXXX na rubu budZeta tj. 3.800.000 kn, ponuda tvrtke XXXXX trebala bi

biri 2.171.428 kn da bude ekonomski povoljnija, U tom sludaju ureclaj tvrtke XXXXX dobija 30

bodova zatehnidke prednosti i3g,gg bodova za cijenu 5to je ukupno 69,9 bodova. Tvrtka XXXXX
imala bi 70 bodova za cijenu i 0 bodova na dodatne karakteristike i bila ekonomski povoljnija.

Dakle financijska razlika za objektivno puno loSiji sustav je L628.572 kn + PDV, tj' ureclaj tvrtke

XXXXX bi morao biti 42,8yo jeftiniji da bi sustigao predloZeno bodovanje dodatnih tehnidkih

karakteristika.

Naruditelj prihvaia prijedlog gospodarskog subjekta za izmienom Kriterij dodatna funkcionalna

svojstva uredaja tabelarno prikazanih koja sada glasi:

R.B. Dodatna funkcionalna svoj stva uredaja Broi bodova

I Interaktivno ravnalo osjetljivo na dodir sa strane stola za defrniranje

podrudia za skeniranie bez numeridkog unosa

10

2. Intrinzidka prostorna rezolucij a

CFOV - FWTM maks,7.8 mm:, <7 mm

10

3. Mogudnost dogradnje na CZT detektore
(Trebaiu se dostaviti minimalno 3 klinidke reference zaCZT sustav)

r0



Tablica s dodatnim funkcionalnim svoistvima:

Redni
broj:

Dodatna funkcionalna svojstva Broj bodova

10-DA
| - zaprkaz podataka o poziciji i

duljini skeniranja na flat panel

monitoru

0- 7,8mm
l- 7,7mm-7,0mm

10-<7,0mm

O -NE
10-DA

1.

Interaktivno dodirno ravnalo na strani stola zapacijenta osigurava brzinu odredivanja patametatate

smanjuje mogudnost ljudske pogre5ke pri unosu parametarametodom vizualnog oditavanja te

naknadno g numeridko g unosa.

2.

Intrinzidna rezolucija je iztzetno bitan parametar kod SPECT/CT uredaja, a evaluacija istoga je

uskladena s kvalitativnom kategorijom uredaja koju naruditelj smatra dostatnom za ustanovu kao Sto je

Klinidki bolnidki centar.

a

Mogu6nost nadogradnj e na CZT detektore j amdi kako 6e predmetna investicij a u budu6nosti modi biti

u korak s aktualnim tehnolo$kim trendovima, CZT detektori osiguravaj:u znatan napredak u pogledu

energetske rezolucije koja je kljudan parametar kod SPECT/CT uredaja. Takoder se osigurava manja

doza zr a( enj a za p acrj enta i I ili kra6e vrij eme akv izicij e.

,.U osnovnim specifikacijamatraLi sustav se sa CT generatorom samo 4 KW snage koja je nedostatna

zaradpogotovo sa krupnijim pacijentima. Posljedica ovakve mala snage uredaja jest znatno pove6anje

doze zradenja kako bi se prozradilo malo krupnijeg pacijeta, a dobila ista kvaliteta slike. Ako se Zeli

poveiati doza zradenja mora se smanjiti vrijeme rotacije Sto onda za posljedicu ima pove6anje

artefakata usljed gibanja (,,eng. motion artifacts")

Napominjemo da najjednostavniji dijagnostidki CT urettaji imaju snagu generatora 30KW Sto je desto

nedostatno za ozblljan klinidki pogon. U pravilu CT urectaji za klinidki uporabu nikad nemaju snagu

generatora manju od 40 KW.

Mi$ljenja smo da naruditelj ove dinjenice ne bi smio ignorirati jer uredaj nabavlja za sljede6ih 10

godina, a osim problema s krupnijim pacijentima ne smije se ignorirati niti velika doza zradenja za

pacijenta.

U osnovnim specifikacijama kod CT komponente uredaja nema zahtjeva za 4D modulacijom doze

zradenja. Naime prilikom rotacije sustava cijev-detektor oko pacijenta,a zavisno o poziciji sustava,

sustav automatski modulira odnosno prilagoduje jadinu struje. Tako se struja, kad je u poziciji gdje je

pacijent manjeg volumena smanjuje, a u poziciji gdje je pacijent vedeg volumena povedava, Takva

Interaktivno ravnalo osjetljivo na dodir sa strane stolaza
definiranje podrudja za skeniranje bez numeriCkog unosa

Intrinzidna prostorna rezolucija
CFOV - FWTM (maks. 7,8 mm)

Mogudnost dogradnje na CZT detektore
Ponuditelji u svrhu dokazivanja istoga, dostavljaju
minimalno 3 (tri) klinidke reference zaCZT sustav



modulacija struje u konadnici znatno smanjuje dozu zradenja za pacijenta, 4D modulacrja doze postala

standard kod svih CT uredaja te smo rni5ljenja da bi radi dobrobiti pacijenata trebao ttaLiti takav

sustav. "

Naruditetj ne prihva6a prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom todke 8' 1 1. tehnidke specifikacije

vz obrazloLenje da 3e 4 tW generator CT dijela uredaja u potpunosti dostatan za funkciju atenuacije

koju CT dio urertaja vr$i u SPECT/CT konfiguraciji te ujedno osigurava manju dozu ztadenja za

pacijenta,

,,Nadalje, traLi sejamstveni rok od samo 12 mjeseci. sigurni smo da je interes vase ustanove

pooua"n dulji jamstveni koji je apsolutno mogud u okviru previclenih sredstava nabave'

Ovla5tene struine osobe Naruiitelja prihva6aju prijedlog zainteresiranog gospodarskog

subjekta i kao jedan od kriterija bodovanje uvrstavaju i jamstveni rok.

Tabliino prikazano:

Jamstveni rok uretlaja

12 mjeseci 0 bodova

24 mjeseca ili vi5e l0 bodova

REZIME TRAZENIH IZMJENA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Sukladno navedenom predlaZemo potpunu zamjenu dodatnih funkcionalnih svojstava uretlaja kako

sliiedi:

ffitvauredaja Broj bodova

1 St"s@edaod30KW 8

2. 4D modulaclja doze ovisno o d"bljint t tt uktutt objgktu 7

3. Jamstveni rok:
12 mjeseci

24 mieseca

0

5

36 mieseci 10

48 mjeseci 15



Naruiitelj je djelomiino prihvatio i naiinio izmjene u Dokumentaciji o nabavi a sve sukladno

svojim prema svojim potrebama. Mijenja se toika 6.6 Dokumentacije o nabavi ,,Kriterij za

odabir najpovotjnije ponude te relativni ponder kriterija" te ona sada glasi:

6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija

t riterij za odabiaponude na temelju dlanku 283. ZJN 2016 je ekonomski najpovoljnija ponuda

(E\p) koja ispunjava sve uvjet izahtjevenavedene u ovoj Dokumentaciji. ENP utvrduje sukladno

e lanku 284. ZIN 2016.

Kdteriji povezani s predmetom nabave su:

a) Cjenovni kriterij
b) Dodatna funkcionalna svojstva ureclaja

c) Jamstveni rok uredaja

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najve6om ocjenom dobivenom zbrojem svih

kriierija. Maksimalan broj bodova koje ponuda moZe dobiti je 100 bodova,

Naruditelj 6e nakon Sto izvr5i bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one

koja je ostvarila najve6i broj bodova pa nadalje, te 6e sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije

porr,rA" odabrati onu ponudu koja ostvari najvedi broj bodova. Ako su dvije ili vi5e valjanih ponuda

jednako rangirane prl*u kriteriju za odabir ponude, temeljem dlanka 302' stavak 3. ZIN 2016,

Naruditelj 6e odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije'

Izvjesd ihva6enim primjedbama i

prijedrozim" X?#tU*""r?#THffilElektroniikog
http ://www.kbco.hr/info rmacii e/i avna-nabava/

S po5tovanjem,

Voditelj SluZbe za poslove nabave:

Boris Flegar, diPl'oec.

ireriii odahira i niihov re

Cijena ponude 60 60%

30 30%
Dodatna funkcionalna svoj stva ureilaj a

Jamstveni rok 10 I0%

Maksimalni broj bodova 100


